小设备评标（综合评分法）
评标办法及评分标准
1．评标方法：
评标方法采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。
综合评分的主要因素为：价格、产品质量、售后服务、公司评价等对招标文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。
评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分直接计算取得，二者相加为投标人的总得分，综合得分最高者为预中标人。（保留小数点后2位）
2．综合评分标准：
本次招标的评标方法采用综合评估方法，并以评分方法进行评估，总分值为100分，评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为30%（权重），技术与商务及其它占70%（权重）。
分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，特别说明：如果某投标方的投标报价中有漏项，则该投标方的投标价格评分时需加上漏项部分，漏项部分的价格按所有投标方中相应部分所报的最高价格计算，如果该投标方中标，则其中标价不能调整，即漏项部分的价格需该投标方自行消化（如构成未实质性响应招标文件要求的，将不得中标）。
投标方应充分尊重评委的自主选择及独立性，充分理解评委对品牌的区域认知差异；采购方有权独立对中标方所提供的所有文件进行独立审核，在未进行实质性采购之前，一旦发现中标方提供虚假文件，采购方有权单方面终止合同。
（一）价格分值（30分）
计算方法：根据各投标人通过符合性审查的有效投标报价（最终价格）中的最低价作为评标基准价
价格得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值。（计算到小数点后二位）（价格权值为30）
（二）投标人资信、技术标部分的评定（50分）
1．主要设备参数及要求响应程度（0～20分）
所投产品符合招标文件基本要求得10分
主要设备选型及技术指标达到国家相关技术标准的要求，并满足招标文件且多项达到实质性正偏离要求（附证明材料盖章）可以加分
有一项正偏离加2分，最多加10分（投标方应提供经SFDA认证的技术参数表附件，并详细说明正偏离的理由，未提供技术参数表附件或正偏离未得到评委认可不得分；虚假正偏离扣10分）
有一项负偏离扣5分，扣完为止，最低分为0分
2. 投标人售后服务承诺情况（0～30分）               
2.1江苏或上海地区有投标人的售后服务点                    0～10分
2.2根据保修年数、故障反应时间等更高承诺：厂家基本保修年限上每增加一年加3分                                                    0～9分
2.3投标方应提供耗材及易损件清单及报价，提供真实的年维护成本，评委根据实际情况打分                                             0～5分  
2.4投标人培训计划情况                                    0～6分
（三）投标商品的商务评定（20分）
1．市场占有率：（提供真实的用户名单，第一名得10分，第二名得6分，第三名得2分）                                                    0～10分
2．机型档次：评委根据设备的品牌、产地、机型等实际情况打分    0～10分
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